
（別添５）

残留動物用医薬品試験法フローチャート１

○操作法のフローチャート

5 g試料

25 mLアセトニトリル

20 g硫酸ナトリウム

ホモジナイズ

3,000 rpm 5 min遠心分離 、

アセトニトリル層 残留物

25 mL 25 mLアセトニトリル飽和ヘキサン アセトニトリル

5 min 1 min振とう 振とう

3,000 rpm 5 min遠心分離 、

アセトニトリル層 ヘキサン層 アセトニトリル層 残留物

5 min振とう

層 層アセトニトリル ヘキサン

10 mLn-プロパノール
濃縮乾固

残留物

2:3 1 mLアセトニトリル-水（ ）

0.5 mLアセトニトリル飽和ヘキサン

3,000 rpm 5 min遠心分離 、

試験溶液 ヘキサン層

高速液体クロマトグラフィー



（別添６）

残留動物用医薬品試験法フローチャート２

○操作法のフローチャート

5 g試料

mL95% 30アセトニトリル水

10 min超音波

2,500 rpm 5 min遠心分離 、

アセトニトリル層 残留物

30 mLアセトニトリル

10 min超音波

2,500 rpm 5 min遠心分離 、

層 残留物アセトニトリル

フロリジルカラム 負荷

で溶出アセトニトリル 30 mL
負荷液および溶出液

100 mLヘキサン

3 min振とう

アセトニトリル層 ヘキサン層

濃縮乾固

残留物

pH5.0 4 mL0.2 mol/Lリン酸緩衝液（ ）

mL水 6
オクタデシル化シリカゲルミニカラム 負荷

（ ） で洗浄0.2 mol/Lリン酸緩衝液 pH5.0 5 mL
で溶出40% 1メタノール水 0 mL

で溶出70% 1アセトニトリル水 0 mL

メタノール水層 アセトニトリル水層40% 70%
濃縮乾固濃縮乾固

残留物 残留物

mL mL5% 2 35% 2メタノール水 メタノール水

A B試験溶液 試験溶液

高速液体クロマトグラフィー


