
（別添１１）

残留動物用医薬品試験法フローチャート３

○セファロスポリン系抗生物質試験法のフローチャート

5 g試料

mL0.2% - 7:3 100メタリン酸 メタノール（ ）

ホモジナイズ

吸引ろ過

ろ液

まで減圧濃縮30 mL
ジビニルベンゼン ビニルピロリドン共重合体ミニカラム 負荷-N-

水 で洗浄5 mL
で溶出メタノール 5 mL

溶出液

減圧乾固

残留物

30% 1 mLメタノール

試験溶液

高速液体クロマトグラフィー

LC/MS



（別添１２）

残留動物用医薬品試験法フローチャート４

○フェノール系寄生虫用剤試験法のフローチャート（食肉の場合）

5 g試料

mL1 mol/L 10塩酸

50 mL酢酸エチル

ホモジナイズ

3,000 rpm 5 min遠心分離 、

酢酸エチル層 残留物

20 mL酢酸エチル

5 min超音波

3,000 rpm 5 min遠心分離 、

層 残留物酢酸エチル

濃縮乾固

残留物

20 mLアセトニトリル

20 mLアセトニトリル飽和ヘキサン

5 min振とう

アセトニトリル層 ヘキサン層

濃縮乾固

残留物

1 mLアセトニトリル

3 min超音波

メンブランフィルターろ過

試験溶液

高速液体クロマトグラフィー

LC/MS/MS



（別添１３）

残留動物用医薬品試験法フローチャート５

○ペニシリン系抗生物質試験法のフローチャート

5 g試料

内標準溶液（ナフシリン 、ベンジルペニシリン ）-d6 -d5
5 mL5%タングステン酸溶液

5 mL0.17 mol/L 硫酸

50 mL水

ホモジナイズ

3,100 rpm 10 min抽出液 遠心分離 、

オクタデシルシリル化シリカゲルミニカラム

負荷

水 で洗浄3 mL
で溶出溶出液 ％アセトニトリル20 6 mL

まで減圧濃縮4 mL
に定容試験溶液 水を加えて 10 mL

高速液体クロマトグラフィー

LC/MS/MS


